OKSİJEN FLOWMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.  Skala 0-15 lpm aralığında 1 lpm artışlı olacaktır.

2. Skala Tüpü ve Koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

3.  Gövde Pirinç malzemeden mamül krom kaplı olmalıdır.

4.  Firma ismi ve gaz ismi kalıcı bir şekilde yazılmış olmalıdır.

5.  Nemlendirme şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden üretilmiş olacaktır.

6.  Nemlendirme şişesi otoklavda  enaz 150 derecede steril edilebilir olmalıdır.

7.  Üzerine BS 5682:1992 standardına uyumlu  direk bağlantılı abone fişi monteli olmalıdır.Ürün CE Belgeli olmalı ve belge kapsamında yazmalıdır.

8.  İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır. 
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